VERIFICA: PRHVETIVA7 PERIODICA )
CENTRO PROVE Al N L]

LABORATORIO: T, e, <8

DATA: =2 MAR 2021

_ gas di alcool Valore banco Esito della verifica perlodica ARHN0003
stilise:pl) [mgn) 1,51 S 310 5 451 5 31n 5
(g1] palier 3s palier 3s palier 3s paller 1.5s
0,000 c.cc@ m
0,000
0,200 0,200 m
1 0,460
0,350 0,350 m
. 0,804
0,400
0,700 L7890 B
1,610
0,950
|
1,500 w
1,500 3,451
B=risultat! esattl; E=rlsultatl che superano I'errore max K 847
2,500 CPA Mllano, coordinato col C.S.R.P.A.D. dl Roma
_ . Milano 02/03/2021

con B per i risultati esatti
riempire le caselle interessate

con E per i risultati che superano I’errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPRNFO-*
e ] i

(*) C n:nm&a_,.m l ESQLEE inutile

| 4 3 , _.._m__.nw.\ Bm; C
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VERIFICA; PREVETTEVA / PERIODIGA (0,

Via ano, &
LABORATORIO: &M )
DATA: .
_ dial Valore banco Esito della verifica perlodica ARHNO0003 1
_ gas di alcool i 1.5 55 31in 5 4,511 55 3 S
stilico (g m_mm:_ palier 3s paller 3s paller 3s paller 1,5s
0,000 0,000 B
0,000
0,200
0,200
0,460 _ B
‘ 0.349
0,350 Q“WOB— m
0,400
0,700 m
0,700 1,609
0.950
1,499 m
1,500 3,448
. Betlsultatl esattl; E=risultatl che superano I'errore max K 808
CPA Milano, coordinato col C.8.R.P.A.D. di Roma
2,500

| Milano 08/04/2022

con B per i risultati esatti
riempire le caselle interessate

con E per i risultati che superano ’errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPRNFO-(*

\Etv._k.:,\.i___l.‘ ,..\.\, Lreco

EES a%o:&c:m del laboratorio)




