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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15600-A
Certificate of Calibration LAT 163 15600-A

- data di emissione 2017-03-22 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 48018 - FAENZA (RA) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- des!lnatano SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ACCREDIA altesta le capacita di misura e di
receiver 48018 - FAENZA (RA) o
- richiasta i tarat_ura, 'lg competenze melrologlcrle dgl Cenlrg e_
application la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2017-03-15 Sistema Internazionale delle Unita (SlI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
item Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore Sinus GmbH accreditation .LAT NT 163 granted according to .decrees
manufacturer connected with ltalian law No. 273/1991 which has
- eslablished the National Calibration System. ACCREDIA
:::;uo SoundBook Mk | attests the calibration and measurem);nl capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 6420 CH1 of calibration resulls to the national and international
- data di ricevimento oggetto 15 1a o4 landards of the International System of Units (SI). .
dae of receipt of item This certificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure 2017-08-22 the prior written permission of the issuing Centre.
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03
laboratory reference :

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated ifem and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according fo the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard L rtainty by the co ge factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head ofjthe Centre
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

S IT SERVIZIO DITARATURA IN ITALIA e = e

Italian Calibration Service J Ik

CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Cenire

Spectra Srl
Laboratorio di Acustica 039 613321
W Spectra .. Via Belvedere, 42 039 6133235
Arcore (MB) spectra@specira. it
Area Laboratori www. spectra. it

ESTRATTO DEL CERTIFICATODITARATURA N. 6626
Extract of Calibration Certificate No. 6626

Data di Emissione 2011/03/21
Date of Issue

Destinatario Servizi Ecologici

Addressee Via Firenze, 3

Faenza (RA)

Condizioni ambientali durante la misura
Environmental parameters during measurements

Pressione 1007,4hPa = 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa x 120,5 hPa)
Temperatura 24,1°C = 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °C)
Umidita Relativa 26,4UR% =3 UR% (rif. 47,5 UR% + 22,5 UR%)

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello N°Serie/Matricola
Fonometro SINUS GmbH SoundBooK 6420

Microfono BSWA MP201 4502511
Preamplificatore BSWA MA201 466024

I Responsabile del Centro
Head of the Centre

f
e
-
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

s |
WS ectra .. Calibration Centre
P Laboratorio Accreditato di Taratura 7 S

CCREDIA %,

ANO DI ACCREDITAMENTO

Spectra Srl
Area Laboratori

Via Belvedere, 42 Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235 Signatory of EA, IAF and ILAC
W ebsite-www.spectra.it  spectra@ spectra.it Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1639114 Pagina 1 di 11
Certificate of Calibration Page 1of 11

- Data di Emissione: ~ 2013/03/04
datagflaue Il presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente Servizi Ecologici all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti
customer Via Firenze, 3 attuativi della legge n.273/1991 che haistituito il Sistema
48018 - Faenza (RA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
. i di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- destinatario ¢ lariferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
axsrEsee internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
- richiesta Off.128/13 Ques.to certificato non pud . essere ripro.dotto in modo
application parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2013/02/19 ez
date
- Siriferisce a:
Referring to
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
Lo the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees
- costruttore SINUS GmbH connected with Iralian Law No. 273/1991 which has
manifaciirer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello SoundBooK attests the calibration and measurement capability, the
wadn metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 6420 of calibration results to the national and international
Heriat Numces standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2013/03/04 This certificate may not be partially reproduced, except with
date ) mrgsnrements the prior written permission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio  90/13
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taraturain corso
di validitad. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltip licando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a |
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Head of the Centre

\
Emilio Caglio
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

BPCB PIEZ0TRONICS

Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2012-157484

Instrument Model CAL200, Serial Number 9271, was calibrated on 09APR2012. The instrument
meets factory specifications per Procedure D0001.8190.

New Instrument
Date Calibrated: 09APR2012
Calibration due:

Calibration Standards Used

MANUFACTURER MODEL SERIAL NUMBER INTERVAL CAL. DUE TRACEABILITY NO.
Larson Davis 2559 2506 12 Months 24MAY2012 18309-1

PCB 1502C02FJ15PSIA 1429 12 Months 17AUG2012 3396448761.00
Hewlett Packard 34401A 3146A10352 12 Months 21AUG2012 5335364

Larson Davis PRM915 0112 12 Months 09SEP2012 2011-148845
Larson Davis PRMB302 0480 12 Months 09SEP2012 2011-148846
Larson Davis MTS1000/2201 0111 12 Months 09SEP2012 SM090911

Larson Davis 2900 0661 12 Months 06APR2013 2012-157399

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmental Conditions

Environmental test conditions as shown on calibration report.
Affirmations

This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE)
Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to
their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center.

An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the
manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANSI Z540. The collective uncertainty of the Measurement Standard used does
not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration

interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written
approval of the issuer.

Signed: o /Mu{,

Technician: Scott MJntgorﬁery

Page 1 of 1

Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Toll Free: 888.258.3222  Telephone: 716.926.8243  Fax: 716.926.8215
ISO 9001-2008 Certified
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

ACCREDIA
mspectfa s Calibration Centre TH TINLRD DX ACCADNTOVE x

Speetra Sel Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°163
Area Laborstori
Via Belvedere, 42 Memeen degh Accordi di Mutuo
Ascoee (MB) Ricoaoscments EA, IAF ed ILAC
Te039 613321 Far039 6133235
Websitewewapectrelt  apecrra@ spactraat m%s:'n:f A:::"‘fm
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/10816 Pagina | di 5
Certificate of Calibrasiow Pope oS
- Data di Emissione:  2014/0408
dack of Buswe 1l presente centificaro di tarstura & emesso in base
- cliente Servizi Ecologid all'asccreditamento LAT N. 163 dlasciato in accordo ai decreti
L Via Firenze, 3 attuativi della legae n. 2731991 che ha istituito il Sistema
48018 - Faenza (RA) Nazionale di Taracura (SNT), ACCREDIA attesta ke capacita
, di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- 3"“""0 ¢ la riferibilita delle tarature escguite ai campioni nazionali ed
e internazionali delle unitd di misura de] Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
» Questo certificato mon pud essere riprodotto in modo
: :':m::\, Oon32dné parzinle, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 201403531 —
dare
- Sinferisce u;
Referving o
- oggetto Calibratore This certificae of calibration is isswed in compliance with
hen the accredisarion LAT No. 163 granted according 1o decrees
- costruttore LARSON DAVIS connected witk Jolien Law No. 27311991 which has
———— establivied the National Calibration System. ACCREDIA
- modello L&D CAL 200 attests the calibration and measwrement capobility, the
i metrological competence of the Cenre and  the raceability
- matricola un of calibration results o the notional and international
seviol Samber standards of the Insermational System of Unity (SI).
- daa delle misure 20140408 This cervificate may notbe partially reproduced, excepr with
date of mewtaremmis the prior written permission of the issuing Centre.

- registeo di lnborntorio  2001/14

leborgrory raferency

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina segsente, dove sono
specificali anche i campioni di prima lines da cul inizia la catena di riferibilita del Centro ed | cispettivi certificati di taratura in corso
di voliditd. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetio in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato,

The mesurement reswiis reported in this Cerrificate were obwined following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instraments are indicated which gnarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in me
conrse of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated em and they are valid for the time and conditions of calibration,
wnless otherwise specified,

Lei ze di me dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alka Guida ISOAEC 98 c ol documento EA-4X02,
SOIMAMENTE 500D ESPresse come rtiics ca eicsa vttenuta moltip Bcando lincortczza tipe per il fattore di copertura k corrisp ondente al livelle
di fiducia di circa il 95%. Normalmeste tale fattore vale 2.

The mesarement wncersinties ssared in this document have been deterniined according to the ISONEC Guide 98 and i EA-4002. Usnally, they
have been extimated as expanded uncersainty obuined mulsiplying the ssandard uncertainty by the coverage fuctor k corresponding to a
confidence level of abous 95% ., Normally, this factor & is 2

11 Responsabile del Centro
iTewd af e Crave

Emilio Caglio
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA
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Sky-lab S.r.1. TN
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Pagina 1di 4
Page 10f 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15599-A
Certificate of Calibration LAT 163 15599-A
- data di emissione 2017-03-22 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
cusiomen 48018 - FAENZA (RA) ) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
-des!lnatarlo SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver 48018 - FAENZA (RA) 3
—Hichlesta tarat.ure., .Ie competenze metrologiche del Centro e
spplicafion 168/17 la riferbilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2017-03-15 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto i
iiegn? Gallbratore This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore " accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connected with ltalian Ia\g No. 273/1991g which has
- modello CAL200 blished the Ni " | Calibration System. ACEREDIA
model aflests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 9271 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto 2017-03-21 sla‘ndaro‘.s of the International S)_/stem of Units (Sl).
date of receipt of item o This ceriificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure o017.05:2% the prior written permission of the issuing Centre.
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instr ts are indicated which g the 1 bility chain of the laboratory, and the related calibration certiiicates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
d as expanded inty obtained multiplying the dard L fy by the co ge factor k g to a cc ce level of about 95%.

Normally, this factor k is 2.

£

Il Responsapile del Centro
Head offhe Centre

f—

= i
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

Calibration Certificate

Certificate Number 2016010760
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number 831 Procedure Number  D0001.8384
Serial Number 0004325 Technician Ron Harris
Test Results Pass Calibration Date 6 Dec 2016
Calibration Due
As Manuf;
Initial Condition ~As Manufactured Temperature 2346 °C  +0.25°C
Description Larson Davis Model 831 Humidity 50.1  %RH +2.0%RH
Class 1 Sound Level Meter Static Pressure 85.57 kPa +0.13kPa
Firmware Revision: 2.311
Evaluation Method Tested with: Data reported in dB re 20 uPa.

Larson Davis PRM831. S/N 046465
PCB 377B02. S/N 168833

Larson Davis CAL200. S/N 9079
Larson Davis CAL291. S/N 0203

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards when combined with
Calibration Certificate from procedure D0001.8378:

IEC 60651:2001 Type 1 ANSI §1.4-2014 Class 1
IEC 60804:2000 Type 1 ANSI S1.4 (R2006) Type 1
IEC 61252:2002 ANSI §1.11 (R2009) Class 1
IEC 61260:2001 Class 1 ANSI $1.25 (R2007)

IEC 61672:2013 Class 1 ANSI §1.43 (R2007) Type 1

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure
(unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the International System of Units (SI)
through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the
requirements of ISO/IEC 17025:2005.

Test points marked with a § in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to
complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by
the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at

approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing
from the organization issuing this report.

Correction data from Larson Davis Model 831 Sound Level Meter Manual, 1831.01 Rev O, 2016-08-19

For 1/4" microphones, the Larson Davis ADP024 1/4" to 1/2" adaptor is used with the calibrators and the Larson Davis ADP043 1/4" to

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc O, @
= LARSON DAVIS

o

B , UT 84601, United States L

g SN (BccAIbHES A PCB PIEZOTRONICS DIV.
i & EOAAR Cert. #3622.00

2016-12-6T11:57:59 Page 1 of 3 D0001.8406 Rev B
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ALLEGATO 10.1 Certificati di taratura della strumentazione - C.A.S.A. MESOLA

ACCREDIA 7§

LENTE [TALANO DI ACCREDITAMENTO ~

@ SI I_Ob Centro di Taratura LAT N° 163
<y Calibration Centre

SkwLab Laboratorio Accreditato di LATN" 163
YLl S.r.l. Taratura Membro degli Accordi di Mutuo
Area Laboratori Riconoscimento
Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA, IAF e ILAC
Tel. 039 6133233
skylab.tarature@outlook.it 33"::‘“391 E&Lﬁ::’::;;‘:{s
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15049-A
Certificate of Calibration LAT 163 15049-A
- data di emissione 2016-12-05 Il presente certificato di taratura & emesso in base
da.le of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ai decreli attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 48018 - FAENZA (RA) . istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario SERVIZI ECOLOGICI SOCIETa COOPERATIVA ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver 48018 - FAENZA (RA) L
richiseia taratura, le competenze metrologiche del Centro e
application 625/16 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2016-11-28 Sistema Internazionale delle Unita (Sl).
Queslo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parle del Centro.
- oggetto
item Fonomelro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- coslruttore . accredilation LAT N°® 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connecled with Halian law No. 273/1991 which has
- modello 824 eslablished the National Calibration System. ACCREDIA
madel attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metlrological competence of the Centre and the traceability
serial number 414 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto standards of the International System of Unils (SI).
dale of recelpt of item 2016-11-30 This certificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the issuing Centre.
2016-12-05
date of measurements
- registro di laboratorio
laboratory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di tzratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Cerlificale were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
1 s are indicated which g the t bility chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as wall.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
timated as ded inty obtained liplying the lard rtainty by the ge factor k corresponding to a confidence level of about 95%.

Normally, this factor k is 2.

Il Respons‘sfbile del Centro
lead of the Centre

1119/AMB/MM/2018 Pag. 9di 9



